
生命科学学院 2022 年 10月实验室安全检查典型问题公示 

实验室

房间号 
存在问题 现场照片 

实验室

房间号 
存在问题 现场照片 

29-113 
配置溶液无

标签 

 

29-113 

洗眼器功能

损坏，未及

时恢复功能 

 

29-114 
洗眼器未按

月定期维护 

 

29-114 
配置溶液无

标签 

 

29-114 

呼吸面罩过

期，未及时

更换 

 

29-114 

超净工作台

未张贴安全

标识 

 

29-114 
危化品未规

范存储 

 

29-116 
洗眼器未按

月定期维护 

 

29-118 
危化品未规

范存储 

 

29-118 

酸缸周围地

面上应张贴

安全警示条 

 

29-118 

呼吸面罩过

期，未及时

更换 

 

29-119 

冰箱上层缺

保存物品清

单 

 

29-119 
垃圾未分类

处理 

 

29-119 
洗眼器未按

月定期维护 

 



实验室

房间号 
存在问题 现场照片 

实验室

房间号 
存在问题 现场照片 

29-315 
危化品未规

范存储 

 

29-615 
危化品未规

范存储 

 

29-619 
洗眼器未按

月定期维护 

 

29-620 
酒精灯未规

范保存 

 

29教 1

楼过道 

超低温冰箱

无安全标

识、地面无

警示条 

 

水产实

验室

309 

危化品未规

范存储 

 

水产实

验室

314 

危化品未规

范存储 

 

水产实

验室

315 

危化品未规

范存储 

 

水产实

验室

319 

酒精灯未规

范保存 

 

水产实

验室

320 

危化品未规

范存储 

 

水产实

验室

322 

危化品未规

范存储 

 

水产实

验室

323 

气体钢瓶未

固定、无安

全标识 

 

水产实

验室

325 

洗眼器未按

月定期维护 

 

水产实

验室

B110 

危化品未规

范存储 

 



实验室

房间号 
存在问题 现场照片 

实验室

房间号 
存在问题 现场照片 

水产实

验室

B111 

洗眼器未按

月定期维护 

 

14-212 
实验室应注

重整洁 

 

 

 

 

 

 

 


